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Elektrik bağlantıları kontrol edilir


Numune alınır ve mikroskobun koruma örtüsü örtülür.


İncelenecek numune mikroskop altına yerleştirilir


İstenen büyütmede 5X, 10X, 25X, 50X, 100X Fokuslama yapılır. 


Mikrosertliği alınacak bölge seçilir.


Bilgisayar, Güç Kaynağı ve Mikroskop açılır.


Işık kaynağından gelen ışığın seviyesi ayarlanır 


Bigisayarda incelemek için Axio Vision programı açılır.


Snap tuşuyla fotoğraf çekilir.


Fotoğraflar Kaydedilir.


Güç Kaynağı, Mikroskop, MHT sertlik cihazı ve Bilgisayar kapatılır.


MHT 10 cihazı, mercekler arasından numune üzerine getirilir.


Program içindeki MHT bölmesinden ağırılık (5-500 gF) seçilir.


MHT 10 cihazının kontrol ünitesi açılır.


Cihaza ağırlık ve süre değerleri tuşlanır. RUN tuşuna basılır.


50X büyütmede fotoğraf çekilir.


İz ölçülür. 
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