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Elektrik ve su bağlantıları kontrol edilir


Spark Analyzer MX programı seçilir


F2 Start ile Analiz başlatılır


Analiz bitiminde cihaz temizlenir.


Yüksek Saflıkta Argon Tüpünün gaz akışı açılır.


Bilgisayar açılır.


Analiz öncesi Cihazın arkasındaki SOURCE tuşuna basılır.


Cihazın arkasındaki POWER tuşu sürekli açık olmalıdır


Numunenin türü Alüminyum, Demir, Bakır ve Magnezyum metallerinden hangisiyse ona göre analiz elemanları seçilir


Analiz elemanları; metal uç ve cam hazne yerlerine yerleştirilir


Numune kıskacın altında sabitlenir


Bilgisayar kapatılır


Cihazın arkasındaki SOURCE tuşuna basılırak kapatılır


Y.S.Argon Tüpünün gaz akışı kapatılır
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