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Bilgisayarı ve Cihazı Açınız


 (
Bilgisayardan BioSpecNano Programını açınız ve Nükleik Asit tipini seçiniz
)
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 (
Cihazın ölçüm bölmesine 2ul Blank koyunuz ve programdan "Blank" tuşuna basınız
)
 (
Ölçüm bölmesini cihazın özel peçetesi ile temizleyiniz 
)







 (
Ölçüm bölmesine 2ul örnek koyunuz ve okuma yapınız
)



 (
Okuma bitince 
bölmeyi aynı şekilde temizleyip cihazı ve bilgisayarı kapatınız
)
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