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Cihazın fişini takınız.



On/Off düğmesine basarak cihazı açınız.


 (
Jeli tablaya yerleştirip kapağı kapatınız
)



 (
UV ayarını 
%100
 veya %70'e getirerek görüntü alınız
)
 (
Cihazı on/
off
 tuşuna basarak kapatınız ve fişi çekiniz
) (
Görüntü sonrası jeli alınız ve tablayı dH2O ile temizleyiniz
)
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