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                                                                        Cihazın fişini takınız. 


Cihazın yan tarafında bulunan şalter ile cihazı açınız. Müzik ile birlikte açılan dokunmatik ekranın gelmesini bekleyiniz.

 (
Kullanacağınız rotoru kapağı açarak yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
)

 (
Dokunmatik ekrandan RPMI/Sıcaklık vb değerleri ayarlayıp soğutmak için “Vacum” tuşuna basınız.
)


 (
Rotoru kutusuna koyarak kaldırınız ve cihazı kapatınız.
) (
Vacum düştükten sonra “Vacum” tuşuna basıp örnekleri alınız.
) (
Vacumun düşmesini bekleyiniz (500’ün altında olmalı). Eğer düşmüyor karşılıklı koyduğunuz örnekleriniz eşit değildir.
) (
Uygun koşulları sağladıktan sonra ağırlıkları birbirine eşit olanları (virgülden sonraki 3 basamağın aynı olması gerekir) karşılıklı olarak yerleştirip rotorun ve cihazın kapağını kapatınız.
)
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NOT: Sorun yaşanması durumunda cihazı açıp kapatmadan cihazın sorumlusuna danışınız.
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